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Produse generale utilizate pentru Oxigen medical furnizat de GCE, cum ar fi regulatoare
medicale, debitmetre medicale, robinete medicale, concentrator de Oxigen, etc.

MODELE VIZATE:

GCE este constienta de faptul ca multi utilizatori ai produselor noastre au intrebari cu privire la modul eficient de curatare a
produselor care ar putea fi utilizate de pacientii care sufera de COVID-19.

GCE a analizat situatia in conformitate cu instructiunile noastre actuale de utilizare si mediul in schimbare in care se utilizeaza
produsul. In acest sens, am pus la dispozitie urmatoarele indrumari suplimentare privind curatarea produselor noastre, ce
ofera informatii cu privire la alegerea unui dezinfectant adecvat, ce anume trebuie sa stiti atunci cand curatati si actiuni pe
care trebuie sa le evitati pentru a preveni deteriorarea produsului. Exista, de asemenea, recomandari specifice pe care GCE
le face cu privire la robinetele de butelii.

Alegerea unui dezinfectant adecvat

Cea mai potrivita lista de dezinfectanti, catre care GCE isi poate indruma utilizatorii, este furnizata de Agentia pentru
Protectia Mediului din Statele Unite. Lista N este o lista aprobata de dezinfectanti pentru utilizarea impotriva SARS-CoV-2.

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Lista acopera o varietate de marci, metode de aplicare si timpi de contact. Este recunoscut faptul ca multe dintre marcile
enumerate pot sa nu fie disponibile in Europa; daca nu este disponibila 0 marca adecvata, trebuie facuta o alegere luand
in considerare ingredientul activ si sfaturile specialistilor. GCE nu poate da instructiuni referitoare la ce metoda si ce
dezinfectant sa se foloseasca, altceva decat ceea ce este definit in IFU pentru produsul respectiv, dar pe baza know-how-
ului testarii dezinfectantilor cu produse, facem urmatoarele recomandari:

»  Sunt preferate produsele gata de utilizare

»  Pulverizarea si stergerea sunt metode de aplicare preferate
»  Sunt de preferat timpii de contact scurti, cum ar fi 1 minut

»  Nu folositi pesticide lichide

»  Nu folositi produse cu timpi de contact indelungati

Recomandari si informatii

COVID-19 poate ramane activ pana la 72 de ore pe materialele plastice si otelurile inoxidabile (N van Doremalen, 2020)

Pentru aplicarea dezinfectantului (in conformitate cu instructiunile) trebuie utilizat un echipament adecvat de protectie
individuala, plus echipament care sa previna orice risc colateralde contaminare, cum ar fi viziera, masca si manusi de unica
folosinta.

GCE a efectuat testarea diferitelor produse de curatare si este constienta ca:

»  Combinarea anumitor dezinfectanti lichizi poate provoca aburirea lentilelor manometrului si decolorarea
materialelor plastice. Evitati, in special, pesticidele si metodele de aplicare care nu includ evaporarea.

»  Isopropanolul poate provoca degradarea O-ring-urilor si striparea lubrifiantilor.

»  Utilizarea metodelor de aplicare care implica apasarea poate provoca deteriorarea produsului.

»  Lumina Ultra Violeta este o metoda alternativa, insa GCE nu are indrumari cu privire la modul in care poate fi
utilizata.

»  Serecomanda curatarea si dezinfectarea conexiunii de iesire si a zonelor operabile (cum ar fi robinetul) intre fiecare
utilizare si etapa in care produsul este manuit.



https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Atentionari specifice pentru Robinetele de butelii

GCE e constienta ca buteliile medicale care se intorc prezinta un risc nou, si mai mare, in ceea ce priveste infectarea cu
COVID-19 a lantului de distributie.

In urma unei evaluari a riscurilor, putem face urmatoarele recomandari:

Orice butelie care se intoarce fara protectia portului de umplere trebuie separata de restul buteliilor si trebuie sa i se
evaluezeriscul. Daca exista o potentiala contaminare a portului de umplere, acesta prezinta un risc mai ridicat pentru pacient,
inainte de riscul obisnuit pe care il prezinta suprafata exterioara a buteliei. Contaminarea neeliminata de pe portul de
umplere ar putea migra sau se poate proiecta in interiorul robinetului si al buteliei. Curatarea portului de umplere este o
zona mai dificila de curatat si trebuie efectuata cu grija, pentru a nu deteriora componentele sau a compromite suprafetele
interne.

Porturile de umplere contaminate ar putea contamina adaptoarele statiei de incarcare, care ar putea apoi provoca
contaminarea altor butelii, astfel ca adaptoarele de umplere trebuie curatate intre utilizari.

Toate buteliile trebuie sa aiba capacele portului de umplere la locul lor, inainte de eliberarea din deposit, pentru a se asigura
ca protectia este la locul ei in timpul utilizarii de catre client.

In cazul in care se folosesc aparatorile GCE, curatarea trebuie sa urmeze instructiunile noastre de utilizare. Nu este nevoie
ca aparatoarea sa fie scoasa pentru a face o curatare adecvata. Acest lucru se datoreaza zonelor de contact limitate ale
robinetelor cu aparatoare GCE.

In cazul in care nu sunt utilizate aparatorile GCE si, in special, in cazul in care sunt utilizate aparatori deschise, recomandam
curatarea intregului corp al robinetului. Pentru o astfel de curatare, GCE recomanda servetele adecvate.

Utilizarea spray-urilor este puternic descurajata, deoarece poate provoca acumularea dezinfectantului si este dificil sa
asigure o acoperire uniforma.

Curatarea si dezinfectarea zonelor atinse ale produsului (aparatoare, iesire, manere) trebuie efectuate de fiecare data cand
se schimba persoana care intra in contact cu ele.

Pentru orice intrebari suplimentare, va rugam sa contactati reprezentantul GCE.
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